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DOTYCZY: Zapytan do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr 15/18/ZP na zakup i dostawe sprzetu medycznego

W zwigzku z =zapytaniami firm, ktére zglosity swéj udzial w przetargu
nieograniczonym nr 15/18/ZP - zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a pkt 2 w nawigzaniu
do art. 12a pkt. 2 ust. 1) - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.) w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych
warunkoéw zaméwienia, Zamawiajacy informuje co nastepuje:

TRESC PYTAN:

Firma 1

e Pakiet nr 14, poz. 1.

. Prosimy o dopuszczenie gastroskopu o glebi ostrosci 4-100 mm. Obecny parametr
umemozhwm naszej ﬁrrme zlozenie oferty.

Od y

2. Prosunyi 0 doprecyzowame czy Zamawiajgcy dopuszcza aparat z zagieciem koncowki
160/90/90/90 stopnl (gora/dol/lewo/prawo)
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Odpowiedz: Zaz ! . ( g
3. Czy nie nastqpﬁa omy}ka pisarska i czy Zamaw1ajqcy nie miat na mysli zapisu:
Min. kat zagiecia koficéwki endoskopu w gére 210°
Min. kat zagiecia koficowki endoskopu w dét 120°
Min. kat zagiecia koncéwki endoskopu w prawo 120°
Min. kat zagiecia koficéwki endoskopu w lewo 120%2
Parametr kata zagiecia jest bardzo istotny podczas badania m.in. poprzez mozliwosé
wykonania inwersji. Obecny zapis ,,Max” dopuszcza endoskop z nawet z zerowym katem
zagiecia,
Odpowiedz: 1
na min., modyviikac !
4. Czy nie nastqpﬂa omyika plsarska 1 czy Zamawiajacy nie miat na mysli zapisu:

Min. kat pola widzenia 140%?

Obecny zapis ,Max” dopuszcza endoskop duzo mniejszym katem widzenia. Swiatowo
przyjetym standardem podczas gastroskopii jest obserwacja z katem widzenia co najmniej
140 stopm lub wigce;j.
tedz: Tak, nasta
namim,, my 3(5 ?115, W J’Jhigj"}”?ili

5. Pros1my 0 doprecyzowame czy Zamawiajacy dopuszcza aparat 0 kqme widzenia 90 stopni?
OdpowiedZ: Zamawiaj:

6. Prosimy o doprecyzowame czy Zamawiajacy oczekuje aby oferowany endoskop miat
mozhwosc spiuklwama pola zablegowego za pomoca kana%u p%ucza[ceg()?

o e L erTey - i
pisarska. Zamawiajacey zamicnia zaks

Hiet Oy ika Y‘E sarska. Zamawi ajacy gna Z S8 e Nerow 7 may
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7. Prosuny 0 doprecyzowame co Zamaw1aJ qcy ma na mysh wymagajqc spelnienia parametru:
~Mozliwos¢ zapisu i konfiguracji na pamigei USB”? Czy Zamawiajagcy ma na mysli:
»Mozliwos¢ zapisu konfiguracji na pamieci USB”?
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Zamawiajacy mana mysli mozliwos¢ zapisu konfiguracji na pamieci USB.

mod»fu\% a w zalgczeniu.

8. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje aby oferowany archiwizacji system

wspbltpracowal z oferowanym procesorem wizyjnym HDTV czy tylko mial mozliwo$é
podlaczenia w przyszios’ci

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga, zeby system wspolpracowal z oferowanym procesorem

wizyjnym HDTV, od momentu spr Zedazx modyfikacja w zalgczeniu.

9. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje aby oferowany archiwizacji system

mogl rejestrowaé zdjecia i filmy z badania?

Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga, zeby system zgodnie ze standardem rejestrowal obraz

7 badania endoskopowego, modyfikacia w zalgezeniu

10. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje aby oferowany system

archiwizacji mogt by¢ obstugiwany z niezaleznym przyciskéw endoskopu (zdjgcia i filmy)?

Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga dodatkowych przyciskéw, modyfikacja w zalgezeniu,

11. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje aby oferowany system

archiwizacji byl wyposazony w dedykowany zestaw komputerowy, karte wideo, kartg

sterujaca sygnatami?

Od Ipow 1edz: P‘/I&éym:wzé jaw /Qid? Zeniu,

12. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy ma na mys$li wymagajgc spelnienia

parametru: ,,Zabezpieczenie przed przypadkows zmiang nastawionych parametrow

dla Videogastroskopu”. Parametr nie jest parametrem opisujacym endoskop — nie ma takiej

funkcji u zadnego producenta.

Odpowiedz: Zamawiajgcy usuwa pkt. 17 w pakiecie 14 poz. 1, modyiik: A
13. Prosimy o wykreslenie parametru: ,,Zabezpieczenie przed przypadkowq Zmiang

nastawionych parametréw dla Videogastroskopu”. Parametr nie jest parametrem opisujacym

endoskop.

Odpowiedz: Zamawiajacy usuwa pkt. 17 w pakiecie 14 poz. 1, modytikacja w zalaczeniu

14. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje aby oferowany endoskop mogt

wspotpracowac z posiadanymi torami wizyjnymi EPK-100p?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wymaga aby Gfemwany endoskop mogt wspolpracowad

z posiadanymi torami wizyjnymi EPK-100p. modyfikacia w zalaczeniu.

15. Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany endoskop ma Wspolpracowac z jakas myjnig

endoskopows? Prosimy o podanie modelu oraz rodzaju srodkéw chemicznych posiadanych

przez Zamawiajgcego.

Odpos swu,ifj Endoskopy Zamawiaj

jednokrotn
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3 WY e na bazie kwasu nadoctowego.

16. Prosimy o doprecyzowanie w ilu pasmach §wiatla ma obrazowa¢ oferowany gastroskop?
Odpowied?: Zamawiajacy oczekuje. ze oferowany &1deoaa<tloskou bedzie obrazowal
w minimum szesciu pasmach Swiatta, modvfikacja w zalgczeniu

e Pakiet 14, poz. 2.

17. Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany procesor ma wspolpracowaé w oferowanym
gastroskopem?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga. aby oferowany procesor wizyjny wspélpracowal
z oferowanym videogastroskopem, mods N 7 ZENILL

18. Prosimy o informacje z jakimi p081adanym1 endoskopaml ma wspolpracowaé oferowany
procesor wizyjny?

A yiirian e 7 armatg ; vyt S 3RS SRS J N e T
Odpowiedz: Zamawiajacy posiada obecnie endoskopy typu EG-2

o
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19. Prosimy o informacje¢ czy oferowany procesor ma posiadaé menu eksploatacyjne/
sterujace w jezyku polskim?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza, zeby oferowany procesor posiadal menu eksploatacyjne
w jezyku polskim.

20. Prosimy o informacje co Zamawiajacy ma na mysli opisujac parametr: ,,Szybki dostep
za pomocg klawiszy i-scan” — czy ma to by¢ szybki dostep do funkcji i-scan (np. za pomoca
klawiszy na panelu steruj gcym)?

M . 4] ~ o -
siajgcy ma na mysli szvbki dostep do

keji i-skan za pomocg klawiszy

nelu sterujacym.
21. Prosnny ) mformacm czy oferowany procesor ma posiada¢ pompe insuflacyjng?
OdpowiedZ: Nie,
22. Prosimy o informacje czy oferowany procesor ma posiada¢ jakgkolwiek regulacje
parametrow oswietlenia oraz barw? Czy moze to by¢ tor wizyjny o standardowych nastawach
bez mozliwosci reguIaCJl‘?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza procesor z regulacja parametréw odwietlenia oraz barw
$wiatha.
23. Prosimy o informacje czy oferowany tor wizyjny na posiadaé wozek aparaturowy lub/i
pompe; Wodna, do kanatu pluczqcego"

s

a wozka aparaturowego dla toru wizyjnego i pompy

d{; kanatu phuczacego.

24. Prosimy o informacjg co Zamawiajacy ma na mysli opisujac parametr: ,,Mozliwos¢ zapisu
i konfiguracji na pamieci USB”? Czy Zamawiajacy ma na mysli: ,Mozliwos¢ zapisu
konfiguracji na pamieci USB”?

i2: Zamawiajgcy wyjasnia jak w pkt. 13, pakiet 14 poz. 1 ma na mysli mozliwogé

Odpowi
zapisu konfiguracji pamieci USB

25. Prosimy o dopuszczenie zapisu: ,Mozliwos¢ pozniejszej rozbudowy o funkcje
obrazowania w waskich pasmach $wiatla 1 —scan”.

Odpowied?: Zamawiajacy nie wymaga funkcji skanowania w waskich pasmach $wiatla.

c.d. pyvtan

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang istniejacego zapisu na nastepujacy:

»W  przypadku stwierdzenia  przez Zamawiajacego jakichkolwiek wad
w dostarczonym sprzecie, Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku uznania reklamacja
za zasadna, do bezzwlocznego usunigcia wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
na wiasny koszt”?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody
Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang istniejgcego zapisu na nastepujacy:

»W przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie lub usterce dostarczonego sprzetu
(w okresie gwarancji) Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu autoryzowanemu
serwisowi producenta na koszt 1 ryzyko Wykonawcy

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejacego zapisu na nastepujacy:
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.Wykonawca przedtuzy okres gwarancji o pelen okres niesprawnosci przedmiotu
zamOwienia, w przypadku przedtuzenia czasu naprawy w okresie gwarancji ponad 7 dni
roboczych 7
OdpowiedZ: Zamav
Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 1) oraz 2)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych z 1% na 0,1%
oraz z 10% na 5%?

Odpowied?z: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 2)

Czy Zamawiajacy wyra21 zgode; na zmniejszenie wysokosci kar umownych z 1% na 0,1%?
acy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

e Jmuany.

e wyraza zgody

na proponocs

Qdpowiedz: Zamawi
Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3
Prosimy o dodanie zapisu:

~Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urzadzenia

zastgpczego na czas przed%uzaj acej si¢ naprawy’.
Odpowiedz: W zalacz odvfikacia projektu umowy w § 5 ust. 3.

Firma 2

Prosimy o usciSlenie parametrow dotyczacych stacji dokujacych wymienionych w obu
pakietach: drugim i trzecim.

Odpowiedz: Pakiet drugi i pakiet trzeci nie dotycza pompy infuzyjnych a w tym stacj
dokujacych. Pakiety dla tych aparatow to 71 8.

1. W punkcie 39 obu pakietéw prosz¢ poda¢ - na ile pomp przeznaczona ma by¢ stacja
dokujgca (na 4, 6, czy 8)?

Odpowiedz: §

2. W punkcie 41 podano, jak sadze, wagi stacji dokujacych przeznaczonych kolejno na 4, 6
i 8 pomp? Prosimy o potwierdzenie 1 przypisanie wilasciwej wagi do wymaganych stacji.
OdpowiedZ: max waga stacji dokujacej 5.4 kg.

Firma 3

Dotyczy czesci nr 12:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta roznigcy
si¢ wzgledem SIWZ:

- 4 zakresy temperatury: temperatura otoczenia, 36° C, 40° C, 44° C +1°C

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany

- wy$wietlacz pokazujacy temperature na koncu rury grzewczej (od strony pacjenta)
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

- przewod zasilajacy 3,5m

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

- 1 zakres przeptywu powietrza, przeplyw w zakresie 8,4-12,7 m/sec

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

- brak mozliwosci jednoczesnego ogrzewania pltynow

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

- mozliwo$é zamocowania do pionowych rur i uchwytéw, w zestawie wozek z 5 kotkami
(2 z mozliwoscig blokady)

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza.
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- w ofercie kotderki grzewcze przystosowane do urzadzenia, w ktérych ciepte powietrze
rozprowadzane jest réwnomiernie poprzez podiuznie ulozone kanaly tubowe, na ktérych
spodniej stronie znajdujg sg otworki wylotowe. Konstrukcja kocyka pozwala na réwnomierne
oddawanie ciepta pacjentowi dzigki unikatowemu rozmieszczeniu otwordw, bez zakladki
do podwinigcia pod ramiona pacjenta oaz tasm mocujgcych. Konstrukcja oferowanych
materacy powoduje ich stabilne umieszczenie na/ pod pacjentem. Kocyki posiadaja kanaty
odprowadzajgce ptyn w kierunku géra/dét Producent nie podaje wagi kotderek.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza, z zachowaniem wymiardw zgodnie z STWZ.
- w zestawie kolderka na cale cialo dla dorostych o wymiarach 203 x 102 (10szt) oraz
kotderka wielodostgpowa o wymiarach 203 x 102 ,z 5 perforacjami zapewniajacymi dostep
do pacjenta (5szt)
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Firma 4

Dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 1 i nr 2 - LOZKA SZPITALNE wraz z materacami

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko szpitalne elektryczne o szerokosci zewnetrznej 1030
mm +/- 10mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko szpitalne elektryczne o szerokoéci zewnetrznej 950 mm
+/- 10mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

3. Czy Zamawiajacy dopuszeza 16zko szpitalne elektryczne z zasilaniem 230V, 50Hz bez
sygnalizacji wigczenia do sieci?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko szpitalne elekiryczne bez informacji piktogramowej
na pilocie o lokalizacji dZwigni CPR, natomiast z czytelnie oznaczong w kolorze czerwonym
i napisem CPR dzwignig znajdujacg si¢ pod ramg leza i widocznymi z kazdej strony?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza tozko szpitalne elekiryczne o regulacji leza w zakresie
410-810mm +/- Smm? W tym zakresie minimalna pozycja leza zgodna jest z europejskg
normg PN-EN 60601-2-52:2009 ,Medyczne urzadzenia elektryczne czgsé 2-52: Wymagania
szczegOlowe dotyczace bezpieczefistwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
t6zek medycznych” gdzie wysoko$¢ minimalna polozenia leza w stosunku do podioza
w t6zkach elektrycznych nie moze by¢ nizsza niz 400 mm. Pragniemy réwniez zaznaczyc,
ze podany przez nas zakres jest wypadkows uwzgledniajagca zaréwno norme
bezpieczenstwa elekirycznego jak i ergonomii w zakresie wysokosci podkolanowej cztowieka
w populacji polskiej, ktéra to wysokosé przy 50 centylu wynosi $rednio 420mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy dopuszcza 16zko szpitalne elektryczne z lezem wypemionym siatka
metalowg pomalowang proszkowo montowang na stale?

OdpowiedZ: Zamawigjacy wymaga zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza 16zko szpitalne elektryczne z lezem wypelionym siatka
metalowa pomalowana proszkowo odejmowang?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

8.Czy Zamawiajgcy dopuszcza 16zko szpitalne elektryczne z plyta HPL przezierna
dla promieni RTG w segmencie oparcia plecéw niedemontowalna?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

9.Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko szpitalne elektryczne z lezem czterosegmentowym
wpelnionym ptytami HPL przeziernymi dla promieni RTG, niedemontowalnymi?
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Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie 7 STWZ.

10. Czy Zamawiajacy dopuszcza 167ko szpitalne elektryczne ze szezytami 1dzka
tworzywowymi latwo wyjmowanymi bez mozliwoscei ich blokowania i w zwigzku z tym
braku graficznej informacji o zablokowanym/odblokowanym szczycie? Szczyty osadzone
sa w ten sposéb, ze niemozliwe jest ich wypadnigcie i stracenie kontroli na 16zkiem w trakcie
przewozu pacjenta.

Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ,

11. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko szpitalne elektryczne bez autoregresji segmentu uda?
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

12. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko elektryczne z autoregresja tylko w obrebie segmentu
plecow?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko szpitalne elektryczne z funkcja autoregresji segmentu
plecéw oraz uda, gdzie w segmencie plecow: 9,5 cm, w segmencie uda: 2 cm?

Odpowied?: Zamawiajacy dla segmentu plecéw dopuszeza a dla segmentu uda zgodnie
7 SIWZ.

14. Czy Zamawiajacy dopuszcza 16zko szpitalne elektryczne bez funkcji zaawansowanej
autoregresji, ktéra nie ma wielkiego wplywu na niwelacje¢ powstawania odlezyn
i co jednoczesnie wplynie na zachowanie zasady uczciwej konkurencji?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

15. Czy Zamawiajacy dopusci materac o wysokosci 10 cm co w zaden sposéb nie wplynie
na komfort jego uzytkowania?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z STWZ.

Dotyczy pakietu 3 LOZKA SZPITALNE wraz z materacami przeciwodlezynowymi

16. Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko szpitalne elekiryczne o szerokosci zewnetrznej 1030
mm +/- 10mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiajacy dopuszcza 167ko szpitalne elektryczne o szerokosci zewnetrznej 950
mm +/- 10mm?

Odpowied?Z: Zamawiajacy dopuszeza.

18. Czy Zamawiajacy dopuszcza 16zko szpitalne elektryczne z zasilaniem 230V, 50Hz
bez sygnalizacji wlaczenia do sieci?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SITWZ.

19. Czy Zamawiajacy dopusci tézko szpitalne elektryczne bez informacji piktogramowe;j
na pilocie o lokalizacji dZzwigni CPR, natomiast z czytelnie oznaczong w kolorze czerwonym
i napisem CPR dZwignig znajdujgca sie pod ramg leza i widocznymi z kazdej strony?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko szpitalne elektryczne o regulacji leza w zakresie
410-810mm +/- Smm? W tym zakresie minimalna pozycja leza zgodna jest z europejska
normg PN-EN 60601-2-52:2009 ,Medyczne urzadzenia elektryczne czgs¢ 2-52: Wymagania
szczegOlowe dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
t6zek medycznych” gdzie wysoko$¢ minimalna polozenia leza w stosunku do podloza
w t6zkach elektrycznych nie moze by¢ nizsza niz 400 mm. Pragniemy réwniez zaznaczyc,
ze podany przez nas zakres jest wypadkowa uwzgledniajacg zaréwno norme bezpieczeristwa
elektrycznego jak iergonomii w zakresie wysokosci podkolanowej czlowieka w populacji
polskiej, ktéra to wysokos¢ przy 50 centylu wynosi Srednio 420mm.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

21. Czy Zamawiajacy dopuszcza tdzko szpitalne elektryczne z lezem wypetnionym siatka
metalowa pomalowang proszkowo montowang na state?
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viedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiajacy dopuszcza 16zko szpitalne elektryczne z lezem wypelnionym siatkg
metalowa pomalowang proszkowo odejmowang?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

23.Czy Zamawiajacy dopuszcza tozko szpitalne elektryczne z plyta HPL przeziema
dla promieni RTG w segmencie oparcia plecéw niedemontowalna?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiajgcy dopuszeza t67ko szpitalne elektryczne z lezem czterosegmentowym
wpelnionym ptytami HPL przeziernymi dla promieni RTG, niedemontowalnymi?

Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

25.Czy Zamawiajacy dopuszcza 1ozko szpitalne elektryczne ze szezytami lozka
tworzywowymi fatwo wyjmowanymi bez mozliwosci ich blokowania i w zwigzku z tym
braku graficznej informacji o zablokowanym/odblokowanym szczycie? Szczyty osadzone
sg W ten sposob, ze niemozliwe jest ich wypadniecie i stracenie kontroli na 16zkiem w trakcie
przewozu pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

26. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko szpitalne elektryczne bez autoregresji segmentu uda?
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

27. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko elektryczne z autoregresjg tylko w obrebie segmentu
plecow?

Odpowieds: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

28. Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko szpitalne elektryczne z funkcjg autoregresji segmentu
plecow oraz uda, gdzie w segmencie plecow: 9,5 cm, w segmencie uda: 2 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dla segmentu plecow dopuszeza a dla segmentu uda zgodnie
z SIWZ.

29. Czy Zamawiajgcy dopuszcza t6zko szpitalne elektryczne bez funkcji zaawansowanej
autoregresji, ktéra nie ma wielkiego wplywu na niwelacje powstawania odlezyn
i co jednoczesnie wplynie na zachowanie zasady uczciwej konkurencji?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

30. Czy Zamawiajacy dopusci, aby t6zka i materac nie byly jednego producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

- %

Firma 5

Pakiet 7: Pompy infuzyjne strzykawkowe — szt. 7

— Pkt. 12 Czy Zamawiajacy dopudci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkowa
z szybkoscig dozowanie w zakresie 0,1 - 1800 mi/h? Predkosci powyzej 1800 ml/h
sg stosowane ewentualnie dla podazy dawki dodatkowej, czyli bolusa, dla podstawowych
infuzji jest to parametr zdecydowanie wystarczajacy.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

— Pkt. 13 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkowa
z programowaniem parametréw infuzji w jednostkach: ml, ng, pg, mg, mIU, [U, kIU, mIE,
IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzglednieniem wagi pacjenta lub nie na min,
godz oraz 24h? Sg to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pelni
wystarczajgce do poprawnej podazy lekow pacjentowi.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

— Pkt. 14 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkowa
z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z mozliwoscia wprowadzania przerw w podazy
za infuzje¢ bolusowa z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej mozemy wprowadzi¢ bolusa
manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
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- Pkt 14 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkows
z infuzja profilows sktadajgca si¢ z 5 faz infuzji? Taka ilos¢ profili jest zdecydowanie
wystarczajaca do poprawnej infuzji, wigksza ilo$¢ nie ma zastosowania klinicznego.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pkt. 18 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkows
z wbudowang bibliotekg lekéw z mozliwoscig wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach
infuzji: pelnej nazwy leku, skréconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stgzenia,
minimalnego, stosowanego i maksymalnego stezenia, jednostki dawki, minimalnej,
maksymalnej i stosowane] dawce bez notki doradczej i podzialu na oddzialy?
Sa to podstawowe i1 powszechnie uzywane parametry dotyczace programowania lekdw
do podazy.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pkt. 20 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkowsa
z czytelnym 4,3” kolorowym wyswietlaczem z mozliwoscia wys$wietlenia nastgpujacych
informacji jednoczesnie: Nazwy podawanego leku, predkosci infuzji, podanej dawce, stanie
natadowanego akumulatora, aktualne ci$nienie w drenie w formie graficznej bez wyswietlania
koncentracji leku, ktéra jest ustawiana podczas programowania trybu oraz bez nazwy
oddziatu, ktéry jest nadawany w menu pompy?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
- Pyt 27 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu przykrgcane pompy strzykawkowe
z mozliwoscig instalacji pompy w stacji dokujgcej z automatycznym przylaczaniem zasilania
w stacji oraz bez alarmu nieprawidlowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwigzanie nie
ma jakiegokolwiek wptywu na jako$¢ oraz funkcjonalnos¢ obstugi pompy. Ponadto funkcja
przykrecania pompy do stacji dokujgcej jest mniej zawodna niz funkcja zatrzaskowa.
Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pyt. 28 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompe strzykawkowsa z mozliwoscig
mocowania do statywow lub pionowych kolumn przy uzyciu elementu przykrecanego
do pompy? Takie rozwigzanie zmniejsza potrzebg serwisowania urzadzenia, gdyz nie posiada
elementéw zatrzaskowych, ktére po dtuzszym uzytkowaniu moga si¢ wytamac.
Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pyt. 29 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompe strzykawkowa z mozliwoscig
mocowania do stacji dokujgcej przy uzyciu elementu przykrgcanego do pompy? Takie
rozwigzanie zmniejsza potrzebe serwisowania urzadzenia, gdyz nie posiada elementéw
zatrzaskowych, ktore po dhuzszym uzytkowaniu mogg si¢ wytamac.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pyt. 30 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu pompe strzykawkowa bez zintegrowanej
z obudowg raczki do przenoszenia urzadzenia? Lepszym rozwiazaniem jest posiadanie opcji
zalozenia uchwytu lub zdemontowania w zaleznosci od potrzeb.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
- Pyt 31 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompe strzykawkowa z mozliwoscig
komunikacji pomp umieszczanych w stacjach dokujacych poprzez sie¢ LAN bez graficznego
rozmieszczenia 16zek na oddziale? Duzy 1 czytelny opis w zupelnosci wystarcza
do logicznego rozpracowania miejsc umiejscowienia pomp.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pyt. 33 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkowa
z klasg ochronnosci zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyzsza klasg ochrony
obudowy IP 24 ?
Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
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— Pyt. 35 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem
wewnetrznym akumulatorowym wytrzymujacym ponad 12 godzin pracy przy przeptywie 5
ml/h 7 Taka ilo$¢ czasu w zupelnosci wystarczy do poprawnej pracy urzgdzenia w budynku
uzytecznosci publicznej typu szpital, w ktorym wystepuja liczne gniazdka elektryczne,
agregaty.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pyt. 36 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu pompy strzykawkowe z czasem fadowania
baterii do pelna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ladowania baterii do pelna
dla urzgdzenn medycznych. Ponadto jest to niewielka roznica wzgledem wymagan
Zamawiajgcego 1 nie bedzie mialo wpltyw na jakos¢ pracy.
OdpowiedZ: Zamawiajgey dopuszeza.
~ Pyt. 40 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy strzykawkowe z dedykowang stacja
dokujacg wykonang z wysokiej jakosci aluminium ?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z STWZ,
Pakiet 8: Pompy infuzyjne objetoSciowe — szt. 2
— Pyt. 7 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objetosciowe z mozliwoscia podazy
lekédw standardowych, ptynéw infuzyjnych i1 zywienia pozajelitowego, lekéw $wiatloczutych,
cytostatykow, bez mozliwosci podazy krwi oraz preparatow krwiopochodnych ?
Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pyt. 10 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objetosciowe z mechanizmem
zabezpieczajgcym przed swobodnym przeplywem grawitacyjnym, jednym w pompie
1 jednym na drenie w postaci rolki zabezpieczajacej ?
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza.
— Pkt. 14 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objgtosciowe
z programowaniem parametréw infuzji w jednostkach: ml, ng, pg, mg, mIU, U, kIU, mlE,
IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzglednieniem wagi pacjenta lub nie na min,
godz oraz 24h? Sa to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pelni
wystarczajgce do poprawnej podazy lekdéw pacjentowi.
Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pkt. 15 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetosciowe
z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z mozliwoscig wprowadzania przerw w podazy
za infuzj¢ bolusowg z przerwami ? W funkcji sekwencyjne] mozemy wprowadzi¢ bolusa
manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
Odpowieds: Zamawiajgey wymaga zgodnie 7z SIWZ.
— Pkt. 15 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetosciowe
z infuzjg profilowa skladajacg sie z 5 faz infuzji? Taka ilo§¢ profili jest zdecydowanie
wystarczajgca do poprawnej infuzji, wigksza ilos¢ nie ma zastosowania klinicznego.
OdpowiedZ: Zamawiajgey wymaga zgodnie z STWZ.,
— Pkt. 19 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetosciowe
z wbudowang bibliotekg lekow z mozliwoscia wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach
infuzji: petlnej nazwy leku, skréconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stezenia,
minimalnego, stosowanego i maksymalnego stezenia, jednostki dawki, minimalne;j,
maksymalne] 1 stosowanej dawce bez notki doradezej i podzialu na oddzialy?
Sg to podstawowe 1 powszechnie uzywane parametry dotyczace programowania lekéw
do podazy.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pkt. 21 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetosciowe
z czytelnym 4,3” kolorowym wyswietlaczem z mozliwoscig wyswietlenia nastepujacych
informacji jednoczesnie: Nazwy podawanego leku, predkosci infuzji, podanej dawce, stanie
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naladowanego akumulatora, aktualne ci$nienie w drenie w formie graficznej bez wy$wietlania
koncentracji leku, ktora jest ustawiana podczas programowania trybu oraz bez nazwy
oddziatu, ktory jest nadawany w menu pompy?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
- Pyt. 28 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu przykrecane pompy objetosciowe
7z mozliwoscia instalacji pompy w stacji dokujacej z automatycznym przylaczaniem zasilania
w stacji oraz bez alarmu nieprawidlowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwigzanie nie
ma jakiegokolwiek wptywu na jakos¢ oraz funkcjonalnos¢ obstugi pompy. Ponadto funkcja
przykrecania pompy do stacji dokujacej jest mniej zawodna niz funkcja zatrzaskowa.
Odpowiedz: Zamawiajgey wymaga zgodnie z SIWZ.
~ Pyt. 29 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objgtosciowe z mozliwoscig
mocowania do statywéw lub pionowych kolumn przy uzyciu elementu przykrgcanego
do pompy? Takie rozwiazanie zmniejsza potrzebg serwisowania urzadzenia, gdyz nie posiada
elementdw zatrzaskowych, ktére po dfuzszym uzytkowaniu mogg si¢ wytamac.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.
~ Pyt. 30 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objgtosciowe z mozliwoscig
mocowania do stacji dokujacej przy uzyciu elementu przykrecanego do pompy? Takie
rozwigzanie zmniejsza potrzebe serwisowania urzadzenia, gdyz nie posiada elementow
zatrzaskowych, ktére po diuzszym uzytkowaniu mogg si¢ wylamac.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.
~ Pyt. 31 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objetosciowe z mozliwoscig
komunikacji pomp umieszczanych w stacjach dokujacych poprzez sie¢ LAN bez graficznego
rozmieszczenia 16zek na oddziale ? Duzy i czytelny opis w zupelnosci wystarcza
do logicznego rozpracowania miejsc umiejscowienia pomp.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
— Pyt. 33 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetosciowe z klasg
ochronnosci zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyzsza klasg ochrony obudowy
IP 247
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.
— Pyt. 35 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objetosciowe z zasilaniem
wewnetrznym akumulatorowym wytrzymujacym ponad 9 godzin pracy przy przeplywie 25
ml/h ? Taka ilo§¢ czasu w zupelnosci wystarczy do poprawnej pracy urzadzenia w budynku
uzytecznoéci publicznej typu szpital, w ktérym wystepuja liczne gniazdka elektryczne,
agregaty.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.
— Pyt. 36 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objetosciowe z czasem tadowania
baterii do pelna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ladowania baterii do pelna
dlaurzadzen medycznych. Ponadto jest to niewielka r6znica wzgledem wymagan
Zamawiajacego i nie bedzie miato wptyw na jakos¢ pracy.
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.
— Pyt. 40 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy objgtosciowe z dedykowang stacjg
dokujaca wykonang z wysokiej jakodci aluminium ?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Firma 6

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w zakresie pakietu nr 12
tj. Urzadzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - fabrycznie nowego sprzetu data
produkeji 2017.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
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Firma 7

1. Wnosimy o dokonanie zmiany, w SIWZ w Rezdziale IV, w Formularzu Ofertowym
w punkeie 3. Czas dostawy i w Projekcie umowy w § 2 ust. 7, dotyczgcej terminu dostawy,
poprzez zastgpienie dotychczasowej tresci: (przez dni robocze rozumie sie dni
od poniedziatku do piagtku) na nastepujaca: (przez dni robocze rozumie sie dni od
poniedzia%ku do piqtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

O‘dp@‘& dz: Zamaw L& ey nie Vfﬂw&i Z;"?"* Y a proponowane /?ﬁ“ﬂ;“

Zalacznik nr 3 do SIWZ - pakiet 2 poz. 1

1. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko o wewnetrznej
dhugosci leza (pomiedzy szczytami) wynoszacej 2120 mm i wewnetrznej szerokosci leza
(pomiedzy poreczami) wynoszgcej 890 mm?

OdpowiedZz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci t6zko bez sygnalizacji
wigczenia do sieci? Informacja o koniecznosci wyjecia przewodu zasilajgcego z gniazdka
sieciowego przed przemieszczaniem 167ka, zawarta jest w Instrukcji Obstugi 16zka.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamaw1ajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci t6zko, w ktoérym
graficzna informacja o lokalizacji dzwigni CPR oparcia plecow, w postaci piktogramu,
znajduje si¢ na ramie leza, w poblizu tej dzw1gn1‘7

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza, jezeli dzwignie CPR sa po obu stronach leza tozka.

4. Czy Zamaw1ajqcy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko z elektryczna
regulacjg wysokosci leza w zakresie od 410mm do 840 mm? W najnizszym polozeniu leza
rowniez zapewnione jest bezpieczne opuszczanie 167ka, zapobiegajace ,,zeskakiwaniu
z 16zka” /nie dotykaniu pelnymi stopami podiogi podczas opuszczania 16zka/, a wyzsze niz
opisane polozenie leza jest korzystniejsze dla personelu, gdyz ulatwia pielegnacje pacjenta
i nie naraza personelu na obcigzanie kregostupa.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

5. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 1ézko, ktérego
konstrukcja wykonana jest ze stali weglowej, malowanej proszkowo?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy przychyli sie do prosby Wykonawcey 1 dopusci 6zko, ktérego ruchome
segmenty leza wypelnione sg gladkimi, odejmowanymi plytami z laminatu
termoutwardzalnego (HPL), zabezpieczonymi przed przesuwaniem si¢ i wypadnieciem
poprzez specjalne kolki i rzepowe zaczepy, a wagi poszczegdlnych plyt sg nastepujace:

- plyta oparcia plecow — 4,90 kg

- plyta uda — 2,30 kg

- plyta podudzia — 3,50 kg?

Poniewaz w oferowanym f6zku, wypehlienie kazdego z segmentéw stanowi jedna
powierzchnig, a nie kilka oddzielnych paneli koniecznych do wyjecia i indywidualnej
dezynfekcji, czynnosci niezbgdne do utrzymania leza w nalezytej czystosci mozna zrobié
znacznie sprawniej i szybciej niz w przypadku segmentéw wypelnionych oddzielnymi
panelami.

Odpowled?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci t6zko, w ktorym lgczna
autoregresja wynosi 165 mm, w tym w segmencie plecéw 120 mm, a w segmencie uda 45
mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza,

8. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko bez mozliwosci
zablokowania szczytdw na czas transportu 16zka, a tym samym bez oznaczenia graficznego
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zablokowane/odblokowane? Szczyty osadzone sa pasownie w gniazdach leza i dzigki temu
nie ma ryzyka ich wysuniecia w trakcie przemieszczania t6zka.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w kota o $rednicy 150 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko, w ktorym
opuszczenie poreczy polega na odciggnieciu zatrzasku (na korpusie blokady poreczy),
co powoduje zwolnienie blokady i umozliwia zlozenie porgczy (w kierunku ndg pacjenta),
apodnoszenie poreczy polega na uniesieniu porgczy (W kierunku glowy pacjenta)
- zablokowanie nastepuje samoczynnie?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

11. Czy w zwigzku z tym, Ze 16zko bgdace przedmiotem zamowienia ma posiadaé¢ wydluzane
leze, Zamawiajacy wymaga dodatkowego materaca do wypelnienia przestrzeni powstalej
po wydtuzeniu leza?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wymaga.

12. Prosimy Zamawiajgcego o dokladne wyjasnienie, co nalezy rozumieé przez ,rotowanie

czterostronne materaca’.
OdpowiedZ: Zamawiajacy ma na my$li, ze w kazdym ulozeniv materac spelnia swojg tunkeje.

#
% g%

Nie posiada oznaczonych stron uzytkov
13. Czy Zamawiajacy dopusci materac, ktéry moze by¢ wykorzystywany do lezenia z dwoch
stron?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

14. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 1ozko wyposazone
w materac o wysokosci 12 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

15. Przedmiotem zaméwienia sa 167ka z napedami elektrycznymi, wigc zgodnie z wymogami
normy EN 60601-2-52 powinny posiada¢ w akumulator pozwalajacy na wszystkie regulacje
podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania. Wnosimy o wprowadzenie
tego parametru w tabeli parametréw technicznych.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. (Norma dopuszeza nie nakazuje)
Zalacznik nr 3 do SIWZ - pakiet 2 poz. 2

1. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko o wewngtrzne;j
ditugosci leza (pomiedzy szczytami) wynoszacej 2120 mm i wewnetrznej szerokosci leza
(pomiedzy poreczami) wynoszacej 890 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko bez sygnalizacji
wlaczenia do sieci? Informacja o koniecznosci wyjgcia przewodu zasilajacego z gniazdka
sieciowego, przed przemieszczaniem t6zka, zawarta jest w Instrukcji Obstugi 16zka.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci tozko, w ktorym
graficzna informacja o lokalizacji dzwigni CPR oparcia plecow, w postaci piktogramu,
znajduje sie na ramie leza, w poblizu tej dZwigni?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza, jezeli dzwignie CPR sg po obu
4. Czy Zamawiajacy przychyli sig¢ do prosby Wykonawcy i dopusci tozko z elektryczng
regulacja wysokosci leza w zakresie od 410mm do 840 mm? W najnizszym potozeniu leza
réwniez zapewnione jest bezpieczne opuszczanie lozka, zapobiegajace ,,zeskakiwaniu
z 167ka” /nie dotykaniu pelnymi stopami podlogi podczas opuszczania tozka/, a wyzsze niz
opisane polozenie leza jest korzystniejsze dla personelu, gdyz ulatwia pielegnacje pacjenta
i nie naraza personelu na obcigzanie kregostupa.

stronach leza tozka.

v
[
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Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ

S. Czy Zamaw1ajqcy przychyli sie do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko, ktérego
konstrukcja wykonana jest ze stali weglowej, malowanej proszkowo?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiajgcy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko, ktérego ruchome
segmenty leza wypelnione sa gladkimi, odejmowanymi plytami z laminatu
termoutwardzalnego (HPL), zabezpieczonymi przed przesuwaniem si¢ i wypadnieciem
poprzez specjalne kotki i rzepowe zaczepy, a wagi poszczeg6lnych plyt sg nastepujace:

- plyta oparcia plecow — 4,90 kg

- ptytauda —2,30 kg

- plyta podudzia — 3,50 kg?

Poniewaz w oferowanym 16zku, wypelnienie kazdego z segmentéw stanowi jedna
powierzchnig, a nie kilka oddzielnych paneli koniecznych do wyjecia i indywidualnej
dezynfekeji, czynnosci niezbedne do utrzymania leza w nalezytej czystosci mozna zrobié
znacznie sprawniej i szybciej niz w przypadku segmentéw wypehionych oddzielnymi
panelami.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

7. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci t6zko, w ktérym laczna
autoregresja wynosi 165 mm, w tym w segmencie plecéw 120 mm, a w segmencie uda
45 mm?

Odpowiedz: Zamaw 'y dopuszeza.

8. Czy Zamawwgqcy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko bez mozliwosci
zablokowania szczytéw na czas transportu tdzka, a tym samym bez oznaczenia graficznego
zablokowane/odblokowane? Szczyty osadzone sa pasownie w gniazdach leza i dzieki temu
nie ma ryzyka ich wysunigcia w trakcie przemieszczania tozka.

Odpowiedz: Zamawiajgey wymaga zgodnie z STWZ

9. Czy Zamawiajacy dopusci tdzko wyposazone w koia o §rednicy 150 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko, w ktérym
opuszczenie porgczy polega na odciagnigeiu zatrzasku (na korpusie blokady poreczy),
co powoduje zwolnienie blokady i umozliwia ztozenie poreczy (w kierunku ndég pacjenta),
a podnoszenie porgczy polega na uniesieniu porgczy (w kierunku glowy pacjenta)
- zablokowanie nastepuje samoczynnie?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

11. Czy w zwigzku z tym, ze 6zko bgdace przedmiotem zamowienia ma posiadaé wydtuzane
leze, Zamawiajacy wymaga dodatkowego materaca do wypelnienia przestrzeni powstale;
po wydhluzeniu leza?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga,

12. Prosimy Zamawiajacego o dokladne wyjasnienie, co nalezy rozumieé przez ,rotowanie
czterostronne materaca”.

OdpowiedZ: Zamawiajge:
Nie posiada oznaczony
13. Czy Zamaw1a3@cy
stron?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszeza.

14. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko wyposazone
w materac o wysokosei 12 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STIWZ.

s . . e .
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15. Czy Zamawiajacy wymaga, aby 16zko bylo wyposazone w haczyk na worki urologiczne
z moZliwos’ciq zawieszenia po obu stronach?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, dopus
Zalqczmk nr 3 do SIWZ pakiet 3
1. Czy Zamawiajacy przychyli sie¢ do prosby Wykonawcy i dopusci t6zko o wewngtrznej
dhugosci leza (pomiedzy szczytami) wynoszacej 2120 mm i wewnetrznej szerokosci leza
(pomigdzy porgczami) wynoszacej 890 mm?
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.
2. Czy Zamawiajgcy przychyli sie do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko bez sygnalizacji
whaczenia do sieci? Informacja o konieczno$ci wyjecia przewodu zasilajacego z gniazdka
sieciowego, przed przemieszczaniem t6zka, zawarta jest w Instrukcji Obstugi t6zka.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.
3. Czy Zamawiajacy przychyli sie do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko, w ktérym
graficzna informacja o lokalizacji dzwigni CPR oparcia plecoéw, w postaci piktogramu,

znajduje 51@ na ramie leza, w poblizu tej dzw1gn1‘7
ignie CPR sa po obu stronach leza 167ka.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza, jezeli dz
4. Czy Zamawiajgcy przychyli sie¢ do prosby Wykonawcy i dopu501 lozko z elektryczna,
regulacjg wysokosci leza w zakresie od 410mm do 840 mm? W najnizszym potozeniu leza
réwniez zapewnione jest bezpieczne opuszczanie 16zka, zapobiegajace ,.zeskakiwaniu
z 167ka” /nie dotykaniu pelnymi stopami podlogi podczas opuszczania t6zka/, a wyzsze niz
opisane polozenie leza jest korzystniejsze dla personelu, gdyz ulatwia pielegnacj¢ pacjenta
i nie naraza personelu na obcigzanie krggostupa.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiajgcy przychyli sie do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko, ktdrego
konstrukcja wykonana jest ze stali weglowej, malowanej proszkowo?

Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy przychyli sie do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko, ktérego ruchome
segmenty leza wypelnione sg gladkimi, odejmowanymi plytami z laminatu
termoutwardzalnego (HPL), zabezpieczonymi przed przesuwaniem si¢ i wypadnigciem
poprzez specjalne kolki i rzepowe zaczepy, a wagi poszczegolnych plyt sg nastepujgee:

- plyta oparcia plecow — 4,90 kg

- ptyta uda — 2,30 kg

- plyta podudzia — 3,50 kg?

Poniewaz w oferowanym 107ku, wypelnienie kazdego z segmentéw stanowi jedng
powierzchnie, a nie kilka oddzielnych paneli koniecznych do wyjecia i indywidualnej
dezynfekcji, czynno$ci niezbedne do utrzymania leza w nalezytej czystoSci mozna zrobié
znacznie sprawniej i szybciej niz w przypadku segmentéw wypelnionych oddzielnymi
panelami.

Odpowieds: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiajgcy przychyli sie do prosby Wykonawcy i dopusei 16zko, w ktérym tgczna
autoregresja wynosi 165 mm, w tym w segmencie plecéw 120 mm, a w segmencie uda 45
mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

8. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawcy i dopusci t6zko bez mozliwosci
zablokowania szczytOw na czas transportu 16zka, a tym samym bez oznaczenia graficznego
zablokowane/odblokowane? Szczyty osadzone sa pasownie w gniazdach leza 1 dzieki temu
nie ma ryzyka ich wysuniecia w trakcie przemieszczania 16zka.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w kota o $rednicy 150 mm?
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Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ,

10. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby Wykonawey i dopusci t6zko, w ktérym
opuszczenie poregczy polega na odciagnigeiu zatrzasku (na korpusie blokady poreczy),
co powoduje zwolnienie blokady i umozliwia zlozenie porgczy (w kierunku nég pacjenta),
a podnoszenie porgczy polega na uniesieniu poreczy (w kierunku glowy pacjenta)
- zablokowanie nastepuje samoczynnie?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

11. Czy w zwigzku z tym, ze t6zko bedace przedmiotem zamdwienia ma posiada¢ wydhuzane
leze, Zamawiajacy wymaga dodatkowego materaca do wypelnienia przestrzeni powstatej

po wydhuzeniu leza?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wymaga.

12. Prosimy Zamawiajacego o doktadne wyjasnienie, co nalezy rozumieé przez ,,rotowanie
czterestronne materaca”.

Odpowiedz: Zamawiajacy ma na mysli.
\J ie posiada oznaczonych | stron w7
13. Czy Zamawiajacy dopusci materac, ktory moze by¢ wykorzystywany do lezenia z dwdch
stron?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza,

14. Czy Zamawiajacy przychyli sie do prosby Wykonawcy i dopusci 16zko wyposazone
w materac o wysokosci 12 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

15. Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, czy w opisie wyposazenia ramy wyciggowe]
zaszla pomyltka i zamiast ,,obciaznikéw” Zamawiajacy oczekuje krgzkéw umozliwiajacych
korzystanie z linek naciggowych z obcigznikami?

Jesli z ramg wyciggowg majg by¢ dostarczone obcigzniki, prosimy o podanie ich mas
1 odpowiadajacych im ilosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza krazki umozliwiajace korzystanie z linek naciggowych.
16. Przedmiotem zamoéwienia sg t6zka z napedami elektrycznymi, wigc zgodnie z wymogami
normy EN 60601-2-52 powinny posiada¢ w akumulator pozwalajacy na wszystkie regulacje
podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania. Wnosimy o wprowadzenie
tego parametru w tabeli parametréw technicznych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z STWZ,

vm ulozeni

Firma 8

Pakiet 1 poz. 1: L.éZka na Oddzial Intensywnej Terapii — 6 szt.

Punkt 11

e Czy Zamawiajacy dopusci szczyty blokowane na czas transportu za pomocg wbudowanych
za pomocg zaciskéw zintegrowanych z gniazdami szczytu (bez mozliwosci zgubienia
elementow)

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza.

Punkt 13.

e Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesne rozwigzanie w postaci sterownikéw noznych
zabezpieczone dodatkowym przyciskiem znanym personelowi medycznemu?

Odpowiedz: Zamawiajagcy wymaga zgodnie z SIWZ,

Punkt 29.

e Czy Zamawiajacy dopusci odlaczenie wszelkich regulacji z pilota, sterowan noznych
ipanelu po 30 sekundach nieuzywania regulacji chronigcej pacjenta przed naglymi
niepoiqdanymi regulacjami (koniecznos$¢ swiadomego ponownego uruchomienia regulacji)?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.
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Punkt 38.

e Czy Zamawiajgcy dopusci barierki boczne podwdjne, ktére chronig pacjenta na calej
dhugosci bez koniecznosci montowania dodatkowych barierek?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

Pakiet 1 poz. 3: Szafka przylézkowa — 6 szt.

Punkt 71 8.

e Czy Zamawiajgcy dopusci szafke wyposazong w obustronnie wysuwane szuflady z frontami
odlanymi z tworzywa HPL?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza szuflady z frontami odlanymi z tworzywa HPL.
pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Punkt 10.

e Prosimy o dopuszczenie rozwigzania rbwnowaznego w postaci uchwytu blokujacego kota
przy blacie gtéwnym. Nie ma to wplywu na funkcjonowanie szafki.

™y 3 M JEAN - P ¥ rdalvas]
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Punkt 13.
e Czy Zamawiajacy dopusc1 wymiary szafki 82x56x43 cm?
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Punkt 17.

e Czy Zamawiajgcy dopusci blat boczny posiadajacy na dhugich krawedziach aluminiowe
trwalsze galeryjki zabezpieczajace przedmioty przed zsunieciem sig?

Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

Pakiet 2 poz. 1: Lézka szpitalne wraz z materacami — 96 szt.

Punkt 9

e Czy Zamawiajgcy dopusci pilot bez graficznej informacji w postaci piktogramu
informujacego o lokalizacji dzwigni CPR, a graficznej informacji zlokalizowanej z dwdch
stron t6zka w poblizu dzwigni ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Punkt 14.

e Czy Zamawiajgcy dopusci zamiast konstrukcji 16zka wykonanej z profili ze stali
nierdzewnej, konstrukcje t6zka wykonanej z profili pokrytej katofereza malowanej
proszkowo, calkowicie zabezpieczajace t6zko przed korozja ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 2: Lo7ka szpitalne wraz z materacami — 6 szt.

Punkt 10.

e Czy Zamawiajgcy dopusci pilot bez graficznej informacji w postaci piktogramu
informujgcego o lokalizacji dzwigni CPR, a graficznej informacji zlokalizowanej z dwéch
stron 16zka w poblizu dzwigni ?

Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

Punkt 15.

e Czy Zamawiajgcy dopusci zamiast konstrukecji t6zka wykonanej z profili ze stali
nierdzewnej, konstrukcje tozka wykonanej z profili pokrytej katofereza malowanej
proszkowo, catkowicie zabezpieczajace t6zko przed korozjg ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3: L.67zka szpitalne wraz z materacami przeciwodlezynowymi — 35 szt.

Punkt 9.

e Czy Zamawiajgcy dopusci pilot bez graficznej informacji w postaci piktogramu
informujgcego o lokalizacji dzwigni CPR, a graficznej informacji zlokalizowanej z dwéch
stron 16zka w poblizu dzwigni ?
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OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4: Szafka przyléikowa — 74 szt.

Punkt 9.

e Czy Zamawiajgcy dopusci szafke zamiast drzwiczek zamykanych z zatrzaskiem
magnetycznym, na szatke z szufladami (kontenerem), wysuwang z funkcja z samo

#

domykaniem.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
Punkt 10.

Czy Zamawiajgcy dopusci blaty szafki wykonane z ptyty HPL? Blaty szafki wykonane
z ptyty meblowej nie sg odporne na $rodki dezynfekcyjne i w konsekwencji przy dluzszym
uzytkowaniu mniej trwate.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Firma 9
Pakiet nr 2
1. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko (96 1 6 szt.) bez graficznej informacji na pilocie w postaci
piktogramu informujacego o lokalizacji dzwigni CPR? Pilot moze zosta¢ umieszczony
w réznych miejscach 16zka i nie wskazywaé prawidlowo miejsca dzwigni. Poza tym dzwignia
CPR odréznia sig kolorystycznie od innych dzwigni i jest tatwa do zlokalizowania.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiajgcy dopusdci 16zko (96 i 6 szt.) z regulacja wysokosci leza w zakresie
380-810 mm, co nieznacznie rézni si¢ od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

3. Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko (96 i 6 szt) wykonane z profili ze stali weglowej
lakierowanej proszkowo?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiajagcy dopusci t6zko (96 i 6 szt.) posiadajace leze wypelnione 4 piytami
wykonanymi z polipropylenu (jeden segment leza — jeden panel), montowanych za pomoca
mechanizmu zatrzaskowego, umozliwiajgce fatwe mycie i dezynfekcje, o wadze 2,25 kg
(najciezszy panel)?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

5.Czy Zamawiajacy dopusci 16zko (96 i 6 szt.) z powierzchniami bez wlasciwosci
antybakteryjnych?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko (961 6 szt.) z autoregresja tylko segmentu plecow?
Odpowied?Z: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

7. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko (96 i 6 szt.) tylko z autoregresja w czesci ledzwiowej
wzakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspélnego z odlezynami.
Przy odlezynach wyzszego stopnia w okolicach ko$ci ogonowej nie powinno stosowaé
si¢ pozycji tamanych wysokich leza. Pacjenci z odlezynami powinni leze¢ na lezu prostym
1 wlasciwym materacu przeciwodlezynowym zmiennocisnieniowym. Autoregresja shuzy tylko
1 wylacznie do bezpiecznego zalamywania sie i nie zakleszczania materaca piankowego
podkladowego oraz wigkszego komfortu siedzenia. Dzigki autoregresji przedtuzamy czas
uzytkowania materaca, ktéry nie posiada ryflowan (nacieé) we whasciwych miejscach
zalaman leza.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiajgcy dopusci tozko (96 i 6 szt.) bez funkcji zaawansowane]j autoregresji,
ktéra spelnia tozsama funkcje co autoregresja?
OdpowiedzZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIW
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9. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko (96 1 6 szt.) ze szczytami wykonanymi z metalowych,
lakierowanych proszkowo ksztaltowmkow z wype{memem z plyty tworzywowej typu hpl?
Odp owiedz: Zamawiajacy WYI ie 7 STW

10. Czy Zamawiajacy dopusci iozko (9616 szt) ze szczytami bez mozliwosci blokady?
Proponowane szczyty s3 osadzane w ramie w sposdb bezpieczny 1 nie wymagajg
dodatkowych blokad/zabezpieczeﬁ.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiajacy dopus<:1 t6zko (961 6 szt.) z kotami o srednicy 150 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiajacy dopusc1 t6zko (96 i 6 szt.) z barierkami bocznymi skiadanymi
bez koniecznosci ich podniesienia, co w zZaden sposéb nie pogarsza ich waloréw
bezpieczenistwa?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ,

13. Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko (96 i 6 szt.) wyposazone w materac o parametrach
wymaganych przez Zamawiajacego bez czterostronnego rotowania, co w zaden sposéb
nie powieksza walorow uzytkowych materaca?

Odpowiedz: Zamawiajgey wymaga zgodnie 7z STWZ,

14. Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko (96 1 6 szt.) z materacem i lozkiem rdznych
producentéw? Prosimy o wskazanie jakg przestanka kierowal si¢ Zamawiajacy stawiajac taki
wymog?
Odpowiedz: Zamay ,
z uzytkowania Zamawiajgcego.
Pakiet nr 3

15. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko (35 szt.) bez graficznej informacji na pilocie w postaci
piktogramu informujacego o lokalizacji dzwigni CPR? Pilot moze zosta¢ umieszczony
w réznych miejscach 16zka i nie wskazywaé prawidtowo miejsca dzwigni. Poza tym dzwignia
CPR odréznia si¢ kolorystycznie od innych dzwigni i jest tatwa do zlokalizowania.
Odpowied?Z: Zamawiajgcy wymaga zgodnie 7 STWZ.

16. Czy Zamawiajgcy dopusci 162ko (35 szt.) z regulacja wysokosci leza w zakresie 380-810
mm, co nieznacznie rézni si¢ od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz: Zamawiajgey dopuszeza.

17. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko (35 szt.) posiadajgce leze wypelnione 4 plytami
wykonanymi z polipropylenu (jeden segment leza — jeden panel), montowanych za pomoca
mechanizmu zatrzaskowego, umozliwiajgce tatwe mycie 1 dezynfekcje, o wadze 2,25 kg
(najciezszy panel)?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ

18. Czy Zamawiajacy dopusc1 tozko (35 szt.) z autoregresja tylko segmentu plecow?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ,

19. Czy Zamawiajacy dopusc1 t6zko (35 szt.) tylko z autoregresja w czesci ledzwiowe]
w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspélnego z odlezynami. Przy
odlezynach wyzszego stopnia w okolicach kosci ogonowej nie powinno stosowac si¢ pozycji
famanych wysokich leza. Pacjenci z odlezynami powinni leze¢ na lezu prostym i wlasciwym
materacu przeciwodlezynowym zmiennocisnieniowym. Autoregresja stuzy tylko i wylacznie
do bezpiecznego zatamywania si¢ i nie zakleszczania materaca piankowego podkladowego
oraz wiekszego komfortu siedzenia. Dzigki autoregresji przedluzamy czas uzytkowania
materaca, ktory nie posiada ryflowan (nacig¢) we wiasciwych miejscach zataman leza.

Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

20. Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko (35 szt.) bez funkcji zaawansowanej autoregresji,
ktora spelnia tozsamg funkcje co autoregresja?

. Przestanka oparta na doswiadezeniu

fD
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Odpowiedz: Y W o J
21. Czy Zamamaja}cy dopusc1 tozko (35 szt.) ze szczytami wykonanymi z metalowych,
lakierowanych proszkowo ksztattownikéw z wypetnieniem z plyty tworzywowej typu hpl?
Odpowiedz: Zamawis ymaga zgodnie 7 STWZ.

22.Czy Zamawiajgcy dopusm tézko (35 szt.) ze szczytami bez mozliwosci blokady?
Proponowane szczyty s3 osadzane w ramie w sposéb bezpieczny i nie wymagaja
dodatkowych blokad/zabezpieczeﬁ.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

23.Czy Zamawiajacy dopusm to7ko (35 szt.) z kotami o $rednicy 150 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

24.Czy Zamawiajgcy dopusci tdzko (35 szt.) z barierkami bocznymi skladanymi
bez koniecznosci ich podniesienia, co w Zaden sposdb nie pogarsza ich waloréw
bezpieczenstwa?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ.

25. Czy Zamawiajgcy dopu501 t6zko (35 szt.) z materacem i t6zkiem r6znych producentéw?
Prosimy o wskazanie jaka przestanka kierowal si¢ Zamawiajgcy stawiajac taki wyméog?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ. Przestanka oparta na do$wiadezeniu

z uzytkowania Zamawiajacego.

26. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko (35 szt.) wyposazone w podwdjng rame wyciggowa
bez obcigznikow?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza krazki umozliwiajace korzystanie z linek naciggowych.
Pakiet nr 4

27. Czy Zamawiajgcy dopusci szafke przyldzkowa (74 szt.) bez zatrzasku magnetycznego
przy zamykanych drzwiczkach?

OdpowiedZz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SITWZ.,

28. Czy Zamawiajgcy dopusci szafke przytdézkows (74 szt.) z blatami szafki wykonanymi
z plyty tworzywowej hpl, co jest rozwigzaniem korzystniejszym dla Zamawiajacego?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza.

29. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytdzkows (74 szt.) o szerokosci 400 mm 9szerokosci
620 mm wraz ze zlozonym blatem bocznym)?

Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.,

30. Prosimy o wskazanie czy Zamawiajacy oczekuje szafki przylozkowej z blatem bocznym,
czy bez blatu bocznego?

Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIW7Z,

Firma 10

PAKIET 12 - Urzadzenie do aktywnej regulacji temp. pacjenta.

1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej klasy urzadzenia do ogrzewania pacjenta
jako alternatywne rozwigzanie do opisanego w SIWZ, o minimalnie rézniacych
si¢ parametrach, nizej wymienionych:

pkt.5 - konwekcyjny system ogrzewania pacjenta, nie powodujgcy zbednych ruchow
powietrza,
OdpowiedZ: Zamawiajacy
pkt.6 - cztery zakresy temperatur. 32,5 ; 37,5 ;43,5 +/- 0,5 st. C ; temp. pokojowa,
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza.

pkt.7 - jedna predkos¢ przeptywu powietrza, pozwalajaca na cichg prace urzadzenia oraz brak
Wystepowania zbe;dnych ruchéw powietrza,

(}ﬁ' owledz: Zamawia EJ,L," *%!;é“‘»;&f £7a,

pkt.8 - wymlary. 23ecmx 23 cmx 35 cm +/- 1 em,
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DdpowiedZ: Zamawiajacy wyn
pkt 13 - diody wskazujace jaka temp. ogrzewanla " danej chwili jest ustawiona,
Ddpowieds: Zamawiajacy wymaga zgodnie 7z SIWZ.
pkt.lS Prosimy Zamawiajacego o odstgpienie od zapisu - naszym zdaniem ogrzewanie
plynoéw poprzez wymuszony obieg powietrza nie jest efektywne,
Odpowiedz: Zamawiajgey wymaga zgodnie z SIWZ.
pkt.17 - kolderka grzewcza na cale cialo pacjenta dorostego, nie powodujaca zbednych
ruchow powietrza o wymiarach: 204 x 92 cm +/- 1 cm,
Odpowied?: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.
pkt.18 - kolderka grzewcza pod cale cialo pacjenta dorostego, zapewniajaca peten dostep
do pacjenta podczas zabiegu o wymiarach: 202 x 92 cm +/- 1 cm.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Firma 11

Pakiet 11
1.Czy Zamawiajacy dopusci analizator z mozliwoscig oznaczania hemoglobiny catkowitej

wraz z pochodnymi -(tHb, O2Hb,COHb,HHb,MetHb) jednak bez mozliwosci oznaczania
hemoglobiny ptodowej (HbF)? Jednoczesnie analizator dokonuje automatycznej korekty
poszczegblnych frakcji hemoglobin o hemoglobine ptodowa.

Odpowieds: Zamawiajacy dopuszeza.

2. Czy Zamawugqcy dopusci analizator w pelni automatyczny, typu kasetowego, gdzie
elementy niezbedne do wykonania badan takie jak: odczynniki, materialy kontrolne, czujniki
pomiarowe, sonda aspiracyjna i zbiornik na odpady znajdujg si¢ w jednym zintegrowanym
wymiennym wkladzie, stabilno$¢ odczynnikéw jest taka sama jak stabilnos¢ calego wkiadu
a instrument podaje na biezaco ilo$¢ badan mozliwych do wykonania z kasety i termin
waznosci na pokladzie analizatora.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

3.Czy Zamawiajacy — wymaga analizator parametréw krytycznych ,typu kasetowego, gdzie
elementy niezbedne do wykonania badan takie jak: odczynniki, materiaty kontrolne, czujniki
pomiarowe, sonda aspiracyjna i zbiornik na odpady znajdujg si¢ w jednym zintegrowanym
wymiennym wkladzie ,a jedyng czynnoscia obstugows jest wymiana kasety raz na 30 dni
poprzedzona jej walidacja za pomoca dedykowanego materiatu? Czynno$¢ ta gwarantuje
wykluczenie uszkodzenia kasety przed jej uruchomieniem, potwierdza spdjnosé calego
systemu analitycznego oraz zapewnia najwyzsza jako$¢ wynikdw poprzez wykluczenie
bledow w fazie analitycznej na poziomie 97%. ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, dopuszcza.

4.Czy Zamawiajacy dopusci analizator bez mozliwosci wyjecia 1 ponownej instalacji
kasety?

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza,

5.Czy Zamawiajacy dopusci analizator bez zawartych filméw instruktazowych o bardzo
prostej obstudze? Oferowany system nie wymaga czynnosci konserwacyjnych
ani naprawczych w zwigzku z czym nie ma potrzeby filmow instruktazowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

6.Czy Zamawiajacy dopusci analizator gdzie objetos¢ prébki dla petnego panelu wynosi 150
ul zaréwno dla krwi kapilarnej ,jak i tgtniczej, a w przypadku panelu (gazometria,
hematokryt, elektrolity, glukoza mleczany) dla krwi kapilarnej - 65 ul?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeze
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Firma 12

Pakiet 1, pozycja 1

1. Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy t6zko z funkcjg autoregresji o parametrze 11cm?
Réznica nie bgdzie miata istotnego wptywu na funkcjonalno$é t6zka.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

2. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z funkcja odtaczenia wszelkich regulacji elektrycznych
po uptywie 180 sekund nieuzywania regulacji?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza, jesli nie wplynie to na wylaczenie ukladu
sterowniczego.

Pakiet 2, pozycja 1; Pakiet 2, pozycja 2; Pakiet 3

1. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z funkcjq przedtuzenia leza, dzigki ktérej przy szczycie
nég tworzy si¢ przestrzen dla pacjenta o wysokim wzroscie, a takze miejsce do odlozenia
poscieli dzigki czemu 16zko nie musi by¢ wyposazone w pétke na posciel, czy Zamawiajacy
dopusci t6zko bez pdiki na posciel?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza,

Pakiet 3

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wraz z ramg wyciagowa i uzna za speliony wymég
w przypadku zaoferowania ramy z systemem bloczkéw stuzacych do montazu wyciagéw
W zamian za obcigzniki?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Modyvfikacje Zamawiajacego:

W zwigzku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania Zamawiajacy modyfikuje:
- ,Minimalne parametry techniczne” dla pakietu 14 poz. 1 i poz. 2. Obowiazujace,
zmodyfikowane parametry w zalaczeniu.
- Projekt umowy w §5 pkt 3. Obowiazujacy, zmodyfikowany projekt umowy w zataczeniu.

Zamawiajacy na podstawie wlasnych spostrzezen dokonuje nastepujacych zmian:
- ilekro¢ w SIWZ zostato uzyte stowo ,,bezptatne”, zamienia si¢ je na: ,,w cenie umowy”
- Kardiomonitory dotycza pakietu 6 poz. 1 i poz. 2, nastapila oczywista omylka pisarska
w numeracji pakietéw w ,Minimalnych parametrach technicznych”. Pakiet 7 dotyczy pomp
infuzyjnych strzykawkowych. Jest Pakiet 7 pozycja 2 Kardiomonitor szt. 1 winno byé pakiet
6 pozycja 2 Kardiomonitor szt. 1.
- ,Minimalne parametry techniczne” stanowig zatacznik nr 2A do SIWZ, (zalacznikiem nr 3

jest JEDZ)
- umowa na zalacznik nr 5 do SIWZ w rozdziale XVI SIWZ.

Termin skladania, otwarcia i wniesienia wadium ulega zmianie.

Obowiazujacy termin skladania ofert: 21.08.2018r., do godz.: 10:00.
Otwarcia ofert: 21.08.2018r., godz.: 11:00.

Whiesienia wadium: 21.08.2018r., godz.: 10:00.

Otrzymuja:
ixaa

1xW i postep
I x Strona internetowa Zamawiajacego
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Projekt umowy
zawarta W dnill .o.coeceeeecnennnnene. w Dabrowie Tarnowskiej, pomiedzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 — 200 Dagbrowa
Tarmowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sad
Rejonowy Krakéw - Srédmiescie pod numerem KRS 0000012861, posiadajacym
NIP 871 - 15-36 -472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ............. — Dyrektora ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

................................................................ z siedzibg W ..ccvceeveecernny PIZY UHCY vocercrieiecnnniniannnn,
WPISANYIN O cvevvevireirirererereieernrnerseesmeseecesenennesmeneenee pOod NUMErem .....cccovevceeeeencene
reprezentowanym przez:

..................................................................

zwanym dalej ,, Wykonaweg”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych
nr 15/18/ZP, Strony niniejszej Umowy uzgadniajg, co nastgpuje:

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie pojecia oznaczaja;

1. Sprzet — produkt, ktérego dostawa jest przedmiotem zaméwienia publicznego zgodnie
ze szczegbtowym opisem, stanowigcym zalacznik nr 112 do Umowy;

2. SIWZ - specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, bedacym podstawa zawarcia niniejszej Umowy;

3. Wada fizyczna — wade fizyczng w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego oraz ponadto
jakakolwiek niezgodnos$¢ dostawy z przedmiotem zaméwienia opisanym w Umowie;

4, Umowa — niniejszgq umowe dostawy.

5. Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w niniejszym postgpowaniu.

§2
PRZEDMIOT UMOWY, WARUNKI DOSTAWY, OKRES OBOWIAZYWANIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ dostarczyé Zamawiajacemu sprzet na warunkach
przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, Oferty oraz Umowy.

2. Szczegbtowy wykaz okreslajacy asortyment i wymagane parametry zawiera zal. nr 1 1 2
do Umowy.

3. Dostawa dokonana bedzie do siedziby Zamawiajacego przy ul. Szpitalnej 1 w Dabrowie
Tarnowskiej.

4, Wrykonawca o$wiadcza, ze dostarczony przez niego sprzet jest dopuszczony do uzytku

szpitalnego i posiada odpowiednie dokumenty potwierdzajace ten fakt oraz posiada

oznaczenie CE.

Wykonawca o$wiadcza, ze sprzet nie jest obcigzony prawami oséb trzecich.

6. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego z chwilg
dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokolem zdawczo-
odbiorczym.

et
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. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oraz przekazaé przedmiot zaméwienia w stanie
gotowym do uzytku Zamawiajacemu w terminie max do 20 dni roboczych (przez dni
robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku) liczonych od zlozenia pisemnego
zamoOwienia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przeprowadzenia szkolenia obstugowego personelu
Zamawiajacego w nieprzekraczalnym terminie 2 dni, liczagc od daty przekazania
przedmiotu zamowienia. Osoba kontaktows w sprawie przeprowadzenia szkolenia
personelu medycznego jest:

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, z co najmniej 1 — dniowym

wyprzedzeniem o terminie dostawy.

0.Po stronie Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za przyjecie przedmiotu
ZAMOWICTHA S8 . tueeintitetet ettt ettt ettt et tae it ettt e ee ettt et eeenen et s e eanoneneeone

1. Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu zobowigzany
jest zaopatrzy¢ dostarczone urzadzenia w etykiete producenta, gwarancje, instrukcje
obshugi oraz wlasciwe certyfikaty bezpieczefistwa w jezyku polskim.

§3
GWARANCIE
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..... gwarancji na dostarczony sprzet dla pakietu
nr..: ... . Termin gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu

zaméwienia (stwierdzonego protokotem).

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek wad w dostarczonym
sprzgcie, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego usuniecia stwierdzonych wad,
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym na wlasny koszt.

. W przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie lub usterce dostarczonego, sprzetu
(w okresie gwarancji) Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Wszelkie szkody wynikle z niewlasciwego funkcjonowania sprzetu ponosi Wykonawca.

. Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjecia naprawy od chwili
zgloszenia (godz.) <48 godz.

. Czas usunigcia usterki 5 dni roboczych liczac od czasu zgloszenia awarii e- mail, na piSmie
lub faksem, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci z poza granic Polski — w
terminie do 14 dni.

. Wykonawca przedluzy okres gwarancji o pelen okres niesprawnosci przedmiotu
zamdwienia.

§ 4
WYNAGRODZENIE
. Strony ustalajg, ze z tytutu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie
wynagrodzenie:
Pakiet 1:............ zh. netto, tj. ........... zk. brutto
Pakiet ...

Podstawa zaplaty beda prawidlowo wystawione faktury VAT. Kazda faktura winna
zawiera¢ tytut zadania - Zakup z dostawg sprzetu medycznego w ramach projektu pn.
wInwestycje w infrastrukture Zespolu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej w
celu poprawy jakoSci oraz dostgpnosci Swiadczonych uslug” Faktura wystawiona
bedzie na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokotu zdawczo —
odbiorczego.
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. Platnos¢ dla pakietow ......... bedzie dokonana przez Zamawiajgcego w terminie ...... dni

od doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku.
Za date platnodci uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wszelkie platnosci bedg dokonywane w ztotych polskich.
. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z dostawa przewozem,

zatadunkiem, rozladunkiem, oplatami celnymi oraz podatkami wynikajacymi
z obowigzujacych przepiséw, a takze wszelkie inne koszty, do ktérych zaplaty wyraznie
w Umowie nie zobowigzano Zamawiajgcego.

§5
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opbznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6Znienia.

2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

. W razie stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wad lub usterek, Zamawiajacy

uprawniony bedzie wg swojego wyboru do:
1. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunigcia wad i usterek,
2. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunigcia
stwierdzonych wad i usterek, a w razie opdznienia Wykonawcy do naliczenia kar
umownych w wysokosci 1% wartodci przedmiotu umowy za kazdy dziefi opéznienia.

. W okresie gwarancyjnym za niedotrzymanie terminu w usuni¢ciu usterek w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym w wysokosei 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
op6znienia. Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia
urzadzenia zastepczego, klasy nie gorszej niz oferowany sprzet na czas przediuzajacej
sie naprawy, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego

z tytutu realizacji dostawy wynikajacej z Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ dochodzenia odszkodowania uzupemiajgcego

do wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

b) w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacego wigcej niz
7 dni terminu o ktérym mowa w § 2 ust. 7 Umowy;

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§6
ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony dopuszczajg zmiany tresci umowy czasowe lub trwate w trakcie jej obowiazywania,

w przypadku gdy:

1) zmiana dotyczy nieistotnych postanowien zawartej umowy;
2) podczas realizacji umowy wystapia nieprzewidywalne zdarzenia lub okolicznodci,

jak w szczegolnosci kleski zywiotowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, ktore
uniemozliwiajg zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w sposob, w zakresie i w terminie
przewidzianym w ofercie;
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3) w wyniku istotnej zmiany stosunkéw spelnianie $wiadczenia byloby potaczone
z nadmiernymi trudnosciami lub grozitoby, co najmniej jednej ze stron znaczng strata,
a czego strony nie mogly przewidzie¢ przy zawarciu umowy — w przypadku istotnej
zmiany stosunkow takiej jak znaczny wzrost cen surowcow, nosnikéw energii, itp.

4) zmiana dotyczy obnizenia cen jednostkowych poszczegélnych elementéw przedmiotu
zaméwienia - w przypadku promocji, ogélnej obnizki cen na dany asortyment itp.;

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmiany wynika z okolicznosei, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegng ceny brutto.
Cena netto pozostanie bez zmian przez caty okres obowigzywania umowy.

Urzedowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunkéw umowy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmag starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych migdzy nimi a wynikajgcych z Umowy lub pozostajacych
w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.

4. Jesli po 30 dniach od rozpoczgcia bezposrednich negocjacji, Zamawiajacy i Wykonawca
nie sg w stanie polubownie rozstrzygna¢ sporu, to kazda ze Stron moze poddaé spér
rozstrzygnigciu sagdu powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkow wynikajgcych
z Umowy, ani w calosci ani w czesSci. Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelnosci
o zaplat¢ ceny za wykonane dostawy wytacznie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego
wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wszelka korespondencje strony przekazujg sobie na adresy podane na wstepie Umowy.

9. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego
obowigzku skutkuje przyjeciem domniemania skutecznego doreczenia korespondencji
na dotychczasowy adres.

10. Zataczniki do Umowy stanowig integralng jej czgsc.

11. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
Strony.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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